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Zertifikat

Wir bestatigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch flr

Ostrogen-Rezeptor (Immunhistochemie)
mit Erfolg teilgenommen haben.

Die von Ihnen korrekt charakterisierten Parameter sind nachstehend aufgefihrt:
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Ostrogen-Rezeptor 2/12 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit Punkten gekennzeichnet -
(SB-Sollbeurteilung, griin-richtig, gelb-bedingt richtig, rot-fragwurdig)

[Erfolgsquote 37/42 => 88,0 %]
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Anteil der positiven Tumorzellen Res. [SB0123/5 N_||Res. [sB0 2345 N ||Res. [sB012345 N ||Res. [sB01:345 N ||Res. [sB012345 N
0% 0 0 1 17 1 8
<1% 1 0 2 10 I 2 o 9
1-10% 2 0 (@) 12| O 10 I 2 23
11-33% 3 1 13 1 1" 1
34-66% 4 0 I 3 0 :E 10 1
>66% 5 (O 0 0 (@) 15 0
Farbintensitat Res. [sB=013|N ||Res. [sB=0123|N ||Res. [sB=0123|N ||Res. [sB=0123|N ||Res. [sB=0123]N
negativ 0 0 " 17 1 8
+1 0 o 22 9 (e] 21 27
++2 1 7 || O 10 :F 19| O 7
4+ 3 (O 1 2 0 0
Einschrénkung der Beurteilbarkeit Res. N ||Res. N ||Res. | N ||Res. N ||Res. N
Gewebe abgeschwommen 0 I 3 7 0 0
Farbung technisch fehlerhaft 0 0 1 0 0
kein invasiver Tumor 0 0 0 1 0
3von3 3von3 3von3 3von3 3von3
Anteil der positiven Tumorzellen Res. |SB:012:45 N || Res. ISBi)12345 N ||Res. [SB012:45 N
0% 0 0 o [ 0
<1% 1 0 1 1
1-10% 2 1 0 1
11-33% 3 0 0 5
34-66% 4 I 2 0 15
>66% 5 O [ 3 o || O 20
Farbintensitét Res. [SB=01 3 |N ||Res. ISB=01 23|N ||Res. [SB=0123|N
negativ 0 o || O 3 0
+1 0 1 15
++2 1 0 o 26
+++ 3 (O 0 1
Einschrénkung der Beurteilbarkeit Res. N ||Res. N || Res. N
Gewebe abgeschwommen 0 1 0
Farbung technisch fehlerhaft 0 0 0
kein invasiver Tumor 0 0 0
3von3 | 3von3 3von3

Ostrogen-Rezeptor -> 24 von 24 Punkten







